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Trattamento delle aritmie ventricolari



Anatomia

Ho Y. Heart 2006;92(Suppl I):i2–i13. doi: 10.1136/hrt.2005.077875



Mappaggio «Ablation Only»



Tecniche di Mappaggio in ventricolo destro
• «ABLATION ONLY»

• Cateteri multipolari mappanti dedicati al mappaggio ad alta densità

• Cateteri multipolari lineari

• Tecniche «Non-Contact»



Ablation-only HD-multipolar Linear Non-contact
Manovrabilità +++ +(+) +++ +
Rapidità + ++ +++ +++
Dettaglio + +++ ++ +
Qualità egms + +++ ++ +
Capacitàpanoramica + ++ +++ +++
Costo +++ + +++ +



Cateteri multipolari lineari

Decanav Catheter (BW)
Spacing: 2-8-2 10 poli da 1 mmPresenza di un polo a 15 cm per reference unipolare

LiveWire 20p Catheter (Abbott)
Spacing: 2-2-2 20 poli da 1 mm



Mappaggio del ventricolo destro con catetere lineareQUANDO?
- Mappaggio delle aritmie ventricolari idiopatiche (PVCs, VT)

- Mappaggio delle aritmie «scar-related» (Fallot setting)

- Studio del substrato anatomico ed elettrico nelle cardiomiopatie (ARVC, BrS)



Mappaggio PVCs



Cauti F et al. EP CASE REPORTS 2018

TV in tetralogia di Fallot

Zeppenfeld K et al.Circulation2007;116:2241–2252Zeppenfeld K et al.Circulation2007;116:2241–2252

Zeppenfeld K. et al. Circulation 2007



Validazione blocco istmico in ToF



Studio del substrato elettroanatomico nelle cardiomiopatie (ARVC)

Migliore F. et al. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2013;6:167-176



Studio del substrato elettroanatomico nelle cardiomiopatie

Letsas K. et al. J Cardiovasc Electrophysiol. 2021;32:2997–3007. Letsas et al. Europace (2018) 20, f57–f63



Studio del substrato elettroanatomico nelle cardiomiopatie (BrS)



Esempi di elaborazione

(Courtesy of Nicola Martini)



Dal mappaggio ad alta desità con catetere lineare alla analisi avanzata

Rossi A et al. Abstract EHRA 2022



CONCLUSIONI «INIZIALI»
Mappaggio del ventricolo destro con catetere multipolare lineare

• Rapidità, Manovrabilità e Safety
• Buona risoluzione spaziale
• Capacità panoramica di interpretazione dell’elettrogramma
• Vari setting di impiego



CONCLUSIONI «CONCLUSIVE»
1. Riconosci il contesto
2. «Pianifica» la procedura
3. Scegli la strumentazione adeguata
4. Rendi efficiente il tuo Workflow


